
Curvas de calibración realizadas en el laboratorio de dosimetría biológica del HGUGM 

 ENSAYO DCA (Análisis de cromosomas dicéntricos)

o Neutrones: La irradiación de las muestras se ha realizado en el Oak Ridge

Nacional Laboratory (ORNL) Oak Ridge, Tennessee. USA.

o Rayos X (300 Kev)

o Rayos gamma (Co60)

Y = ‐1,6000 x 10 ‐3 + 1,3720 x 10‐2 D 

Y = 0,00051 (+ 0,00050) + 0,05845 (+ 0,00921) D + 0,04414 (+ 0,00373) D2 

Y = 0,0006 (+/‐ 0,0004) + 0,0099 (+/‐ 0,0051) X D + 0,0721 (+/‐ 0,0042) X D2 



 ENSAYO FISH (Análisis de traslocaciones)

Rayos Gamma: y = 0,0202D2 + 0,0027D + 0,0005

Rayos X : y = 0,0235D2 + 0,0056D + 0,0005
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Curvas de  calibración: Análsis de traslocaciones




